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Resumen

Introduccion: En el laboratorio resulta complejo en ocasiones tener intervalos de normalidad de la pro-
pia poblacion, y se tiende a mostrar el valor de normalidad indicado por el fabricante del reactivo. El
objetivo de este trabajo fue calcular los valores de normalidad del propéptido aminoterminal del coldge-
no tipo I (PINP) y del isémero beta del telopéptido carboxiterminal del coligeno T (B-CTX) en el suero
de un grupo de mujeres sanas premenopausicas de la Comunidad de Madrid.

Materiales y métodos: El estudio se realizé en 50 mujeres sanas premenopdausicas de entre 27 y 40 anos
de edad (media + desviacion estdndar: 34+3 afios), trabajadoras de un hospital y un laboratorio farma-
céutico situado en Madrid.

Se determinaron el PINP y el B-CTX en suero mediante una técnica de electroquimioluminiscencia
(Elecsys, Roche).

Resultados: Se obtuvieron unos valores normales de 36,2+12,9 ng/ml (rango 10,4-62) para el PINP y de
0,306+0,121 ng/ml (rango de 0,064 a 0,548) para el B-CTX.

Conclusiones: Aunque se trata de una muestra poblacional pequena y localizada, consideramos que estos
valores pudieran utilizarse como intervalo de normalidad para la mujer espanola.

Palabras clave: intervalo normalidad, PIND, 3-CTX.
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Normal values of the aminoterminal propeptide of type I collagen (PINP)
and the isomer beta I collagen carboxyterminal telopeptide (B-CTX) in
serum of healthy premenopausal women of the Community of Madrid

Summary

Introduction: In the laboratory it is sometimes difficult to find the normality intervals of the population
itself, there being a tendency to give the normality value specified by the manufacturer of the reagent.
The aim of this work was to calculate the normality values for aminoterminal propeptide of type I colla-
gen (PINP) and for the beta isomer of carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (B-CTX) in the
blood of a group of premenopausal women from the autonomous Community of Madrid.

Materials and methods: The study was carried out in 50 healthy premenopausal women between 27 and
40 years of age (mean * standard deviation of 34+3 years, working in a hospital and a pharmaceutical
laboratory in Madrid.

Blood levels of PINP and B-CTX were determined using the technique of electrochemiluminescence
(Elecsys, Roche).

Results: Normal values of 36.2+12.9 ng/ml (range 10.4 to 62) for PINP and 0.306+0.121 ng/ml (range of
0.064 to 0.548) for B-CTX were obtained.

Conclusions: Although the population sample used was small and localised, we consider that these values

may be used as the normality interval for Spanish women.

Key words: normality interval, PIND, B-CTX.

Introduccién

La utilizacion de los marcadores de remodelado
6seo en la practica clinica plantea la necesidad de
tener unos valores normales adecuados y fiables
con los que poder comparar los datos de los
pacientes. El objetivo de este trabajo fue calcular
los valores de normalidad del propéptido amino-
terminal del colageno tipo I (PINP) y del isémero
beta del telopéptido carboxiterminal del coligeno
I (B-CTX) en el suero de un grupo de mujeres
sanas premenopdusicas de la Comunidad de
Madrid (Espana).

Materiales y métodos

El estudio se realizo en 50 mujeres sanas preme-
nopausicas de edades entre los 27 y los 40 anos,
siendo la media + desviacion estindar (DE) de
34+3 anos, trabajadoras del Hospital Fundacion
Jiménez Diaz y en las oficinas de un laboratorio
farmacéutico situado en Madrid. A todas ellas se
les realizé un pequeno cuestionario para descartar
enfermedades metabdlicas Oseas, hipo o hiperti-
roidismo o diabetes, asi como un hemograma y
una bioquimica bésica que incluia hormonas tiroi-
deas. Ninguna de ellas tomaba anticonceptivos
orales. La sangre se extrajo en ayunas, entre las 8
y 10 horas de la manana. Se centrifugo, se separd
el suero e inmediatamente se guardaron alicuotas
congeladas a -80°C para la determinacion de los
marcadores 6seos.

El PINP en suero se determiné mediante una
técnica de electroquimioluminiscencia por el
método automdtico Elecsys (Roche). La sensibili-
dad del método es de 0,01 ng/ml, y los coeficien-
tes de variacion intra e interandlisis <1,8% vy
<4,3%, respectivamente.

El B-CTX en suero se determind también
mediante técnica de electroquimioluminiscencia
por el mismo método Elecsys (Roche). La sensibi-
lidad del método es de 5 ng/ml y los coeficientes
de variacion intra e interandlisis <2,1% y <2 4%,
respectivamente.

Resultados

Se obtuvieron unos valores de PINP (media + DE)
=36,2£129 ng/ml (rango: 23,3-49,1), y de B-CIX
(media + DE) =0,306+0,121 ng/ml (rango: 0,185-0,427)
(tabla 1. La figura 1 muestra los valores de los cuar-
tiles correspondientes a cada marcador.

Discusién

Siguiendo el criterio de otros investigadores como
Richard Eastell, consideramos que el rango de
normalidad de los marcadores de remodelado
oseo debe ser referido al de las mujeres sanas pre-
menopdusicas entre 30 y 45 anos de edad, que ya

Tabla 1. Valores normales de PINP y B-CTX en un
grupo de mujeres premenopdausicas sanas (n=50) de
la Comunidad de Madrid

PINP B-CTX
(ng/mD) (ng/ml)
Media + DE 36,2129 0,306+0,121
Rango valores 23,3491 0,185-0,427
Rango normalidad -
(Media + 2 DE) 10,4-62 0,064-0,548

DE: desviacion estandar.



Figura 1. Valores medios de los cuartiles correspondientes al propép-
tido aminoterminal del colageno tipo I (PINP) y al isoémero beta
del telopéptido carboxiterminal del coldgeno I (B-CTX) en el suero de

mujeres sanas premenopausicas de la Comunidad de Madrid
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Como era de esperar, los valores
encontrados en un grupo de mujeres
sanas postmenopausicas son superiores a
los de las premenopdusicas, ya que el
remodelado Oseo se encuentra acelerado
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en la postmenopausia. Asi, Martinez et al.*
reportaron valores medios de 47,7+19,9
ng/ml en un grupo de 1.080 mujeres
sanas postmenopausicas, y Schopppen et
al’> obtuvieron unos valores medios de
40,9+12,6 ng/ml en un grupo de 18 muje-
res también sanas y postmenopausicas.
Con respecto a los niveles de B-CTX,
nuestros valores son similares a los
encontrados por Kanterewick el al.® en
una poblacion de 34 mujeres premeno-
pausicas: 0,305£0,150 ng/ml, obtenidos
por el mismo método que en nuestro
estudio (Elecsys, Roche). Martinez et al.‘,
en el mismo trabajo mencionado ante-
riormente, encuentran unos niveles supe-
riores (0,387+0,197 ng/ml) a los nuestros
en el grupo de 1.080 mujeres sanas pos-
tmenopausicas, y lo mismo ocurre con
los valores obtenidos por Schoppen et
al’: 0,4710,14 ng/ml en el grupo de 18
mujeres sanas postmenopausicas.

Conclusiones

Dada la similitud con los encontrados
por otros autores en nuestro pais, consi-
deramos que los valores de PINP y f3-
CTX (36,24129 ng/ml y 0,306+0,121
ng/ml, respectivamente) obtenidos en
este trabajo pudieran ser utilizados con
seguridad como valores de normalidad
de estos marcadores de remodelado

han conseguido su pico maximo de masa Osea, ya
que, aunque la actividad remodeladora del hueso
aumenta en la postmenopausia, el objetivo de los
tratamientos antiosteoporoticos es hacer volver el
remodelado de las pacientes a las cifras de la pre-
menopausia, y preferiblemente al primer cuartil de
las mismas'.

Debido a las pequenas diferencias que se pue-
den observar entre mujeres de diferentes zonas
geogrificas, nos ha parecido interesante comparar
los valores obtenidos en nuestro trabajo con los
de estudios anteriores realizados en mujeres espa-
nolas.

Asi, los valores de PINP obtenidos por nosotros
son similares a los encontrados por Alvarez et al.*:
valor medio 33,8 ng/ml en un grupo de mujeres
controles sanas postmenopdusicas, aunque con un
método diferente (radioinmunoandlisis -RIA- de
Orion Diagnostica). Por esta misma técnica, Peris et
al’ reportaron valores normales de PINP en suero
de 30£11 ng/ml en un grupo de 31 mujeres sanas
premenopdusicas. Como puede observarse, los
valores encontrados por RIA son ligeramente infe-
riores a los obtenidos por electroquimioluminiscen-
cia en nuestro trabajo: 36,2+12,9 ng/ml.

6seo en las mujeres espanolas.
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